Część nr 7:

Defibrylator dwufazowy z funkcją kardiowersji, stymulacji przezskórnej z monitorowaniem EKG, SpO2, NiBP. 

Producent: 

Model/typ: 

Rok produkcji: 2017/18

	L.p.
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1 
	Defibrylacja dwufazowa w technologii redukującej efekty uboczne stosowania wysokich energii.
	TAK
	

	2 
	Łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane) ze wskaźnikiem jakości kontaktu ze skórą pacjenta.
	TAK
	

	3 
	Energia maksymalna defibrylacji 200J. Zalecana energia wyładowania dla dorosłych 150J, dla dzieci i niemowląt 50J. 
	TAK
	

	4 
	Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie 1-200J z ograniczeniem energii wyładowania do 50J przy defibrylacji wewnętrznej. Poziomy energii ustawiane przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora. 
	TAK
	

	5 
	Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej  6 sekund. Czas ładowania do energii zalecanej poniżej 5 sekund. 
	TAK
	

	6 
	Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem energii i defibrylacją z poziomu łyżek.
	TAK
	

	7 
	Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem energii i defibrylacją z panelu aparatu.
	TAK
	

	8 
	Dedykowany przycisk do przełączania na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu wyładowania w trybie AED.
	TAK
	


	9 
	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z wytycznymi ERC/PRC. 
	TAK
	

	10 
	Ekran monitora – kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 7’’. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (min. 3 kanały). 
	TAK
	

	11 
	Niska waga defibrylatora bez akumulatora i łyżek – poniżej 6 kg. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. 
	TAK
	

	12 
	Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. Możliwość synchronizacji sygnału EKG z zewnętrznego kardiomonitora (kabel jest opcjonalny).
	TAK
	

	13 
	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia załamka R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms
	TAK
	

	14 
	Monitorowanie EKG - minimum 3 odprowadzenia. W zestawie kabel EKG 3-odprowadzeniowy.
	TAK
	

	15 
	Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 16-350 ud/min. 
	TAK
	

	16 
	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna
	TAK
	

	17 
	Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy; co najmniej 8 typów arytmii.
	TAK
	

	18 
	Stymulacja przezskórna 
Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądania” i asynchronicznym. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 impulsów na minutę. Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-200 mA.
W zestawie wielorazowy kabel do elektrod defibrylacyjnych oraz min. 2 komplety elektrod jednorazowych dla dorosłych. 
	TAK 
	

	19 
	Saturacja krwi tętniczej SpO2 
Zakres pomiaru saturacji minimum 70 – 100%, dokładność nie gorsza niż +/- 2%. Zakres pomiarowy tętna min. 30-300 ud/min. Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie. Technologia pomiaru o potwierdzonej wysokiej tolerancji na zakłócenia (Masimo lub FAST).
W zestawie czujnik wielorazowego użytku wykonany z odpornego na uszkodzenia elastycznego materiału (np. silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.). Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Długość przewodu czujnika min. 2 m.
	TAK


	

	20 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi 
Zakres pomiaru min. 10-250 mmHg, dokładność nie gorsza niż +/- 3 mmHg. Zabezpieczenie ciśnieniowe – ciśnienie maksymalne w mankiecie 300 mmHg. Tryb pomiaru ręczny i automatyczny w zakresie min. 1-120 minut. 

Zabezpieczenie w postaci wbudowanego w urządzenie przycisku programowego, którego naciśnięcie powoduje opróżnienie mankietu sprawiającego ból pacjentowi.
W zestawie przewód połączeniowy NIBP min. 3 m. oraz min. 4 mankiety wielorazowe dla dorosłych w różnych rozmiarach z materiału niezawierającego lateksu i PCV, nadającego się do dezynfekcji płynami. 
	TAK


	

	21 
	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii. 
Pomiar w strumieniu bocznym bądź głównym. 
	TAK 


	

	22 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne; 3 poziomy alarmowania. Programowane limity alarmowe wszystkich mierzonych parametrów. Limity widoczne na ekranie głównym.
	TAK
	

	23 
	Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność pamięci min. 8 godzin ciągłego zapisu 2 krzywych EKG, krzywej SPO2, krzywej CO2 zdarzeń i trendów. 
	TAK
	

	24 
	Możliwość zapisu danych na pamięci USB. Możliwość odczytu danych z USB na dedykowanym oprogramowaniu na platformie PC (opcja).  
	TAK
	

	25 
	Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 50mm +/- 5mm., dł. min. 20 m Możliwość drukowania zapisu w czasie rzeczywistym lub opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu i konfiguracji aparatu.
	TAK
	

	26 
	Stale widoczny wskaźnik / kontrolka sygnalizujący sprawność bądź niesprawność urządzenia bez konieczności jego włączania i przeprowadzania testu.
	TAK
	

	27 
	W zastawie torba na akcesoria.
	TAK
	

	28 
	Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy wystarczający na min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z maksymalną energią. Akumulator bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie oraz bezpośrednio na akumulatorze. Instalacja bez użycia narzędzi. Zapewnienie min. 10 minut pracy po sygnale alarmu „słaba bateria”. 
	TAK
	

	29 
	Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania.
W zestawie wtyczka testowa do wyładowań. 
	TAK
	

	30 
	Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu i wody – zabezpieczenie obudowy w klasie min. IP44.
	TAK
	

	31 
	Zgodność z normami bezpieczeństwa EN 60601-2-4:2003, EN 60601-1:1990, EN 60601-1-2:2007.
	TAK
	

	32 
	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych.
	TAK
	

	33 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa). 
	TAK
	

	34 
	Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria z blokowanymi kółkami.
	TAK
	


